
Fakta och bild: Testfakta i februari 2013

Mätvärden från testet

Alkoholmätare

Inköpsställe/Konsumentkontakt

Cirkapris kronor
Kostnad för årlig kalibrering

Mätteknik
Utbytbara munstycken

Rekommenderad tid mellan kalibreringar

Tydligt meddelande om nästa kalibrering

Produktfakta

Kommentar

Mätaren visar vid 0,2 promille (högst/lägst)
Mätaren visar vid 1,0 promille (högst/lägst)
Djup lungluft (liter)

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)

Totalbetyg

Mätprecision 50%
Mätegenskaper 30%
Hanterbarhet 20%

Bränslecell
Ja

12 mån

Ja

0,20–0,21
0,98–1,02

>1.2

5,0
5,0
5,0

draeger.se

–
–

5,0

Referens

Dräger
6810

(polisens)

Bränslecell
Ja

12 mån

Ja

0,20–0,22
0,98–1,04

>1.2

4,9
5,0
5,0

draeger.se

3 800
490

5,0

Bäst i test.

Dräger
3000

Bränslecell
Ja

12 mån

Ja

0,21–0,23
1,16–1,20

>1.2

4,4
4,6
5,0

pebe.se

2 600
400

4,6

Bra

Dignita
AM-7 Pro

Halvledare
Nej

Info.
saknas

Nej

0,01–0,03
0,05–0,06

<0.8

1,4
1,4
2,0

alco-test.
com
300

Info. saknas

1,5

Dålig mät-
precision.

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.
Brister i

produktens
utformning.

Går ej att
kalibrera.

Alkotestare
till iPhone
Williams

Halvledare
Ja

12 mån

Nej

0,30
1,40–1,50

<0.8

2,0
1,4
2,5

paramint.se

600
300

1,9

Dålig mät-
precision.

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.

Safeway
2000

Bränslecell
Ja

12 mån

Nej

0,00–0,18
0,68–0,80

<0.8

1,6
1,4
2,0

kjell.com

700
300

1,6

Dålig mät-
precision.

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.

FCT
Personal
Breath-
alyzer

Halvledare
Nej

Info.
saknas

Nej

0,74–0,91
1,84–1,88

<0.8

1,0
1,4
2,5

atech-
motor.com

250
Info. saknas

1,4

Dålig mät-
precision.

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.
Går ej att
kalibrera.

Proove
Digital

Alkohol-
testare

Halvledare
Nej

2–3 v

Nej

0,00
0,02
<0.8

1,4
1,4
1,5

teknikma-
gasinet.se

500
Info. saknas

1,4

Dålig mät-
precision.

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.
och svår

att hantera.
Går ej att
kalibrera.

SafeDrive/
Alco Check 
Safe Mate 

Bränslecell
Ja

12 mån

Ja

0,20–0,21
1,01–1,04

>1.2

5,0
5,0
5,0

palmenco.
se

7 400
856

5,0

Bäst i test
men dyr.

Lion
Alcoholmeter

500

Bränslecell
Ja

12 mån

Ja

0,23–0,24
1,11–1,15

>1.2

4,7
4,6
4,5

alcolock.se

2 000
350

4,6

Bra

Alcolock
Sverige

ASC
Drivesafe

Halvledare
Ja

6–12 mån

Nej

0,10
0,70–0,90

0.8–1.0

2,0
1,9
2,5

teknikma-
gasinet.se

1 000
Info. saknas

2,1

Dålig mät-
precision.

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.
Går ej att
kalibrera.

CA 2010
Digital
Alcohol

Detector

Bränslecell
Ja

12 mån
el. 250 blås

Nej

0,18–0,20
0,95–1,01

>1.2

5,0
5,0
4,0

clasohlson.
se

1 000
250

4,8

Prisvärd.
Mycket bra
prestanda

men saknar
påminnelse

om
kalibrering.

FCA-7000
Alkohol-
testare

Bränslecell
Ja

12 mån
el. 500 blås

Nej

0,21–0,26
1,16–1,20

0.8–1.0

3,7
3,1
4,0

euro-
precent.se

2 100
619

3,6

Mäter ej på
tillräckligt

djup utand-
ningsluft.

Alcoscent
DA 8000

Risk för
rattfylla

Risk för
rattfylla

Risk för
rattfylla

Risk för
rattfylla

Risk för
rattfylla

Risk för
rattfylla

Risk för
rattfylla


